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Red de Control de la Contaminacién Atmosféricade V  alladolid
Laboratorio de Ensayos

Paseo del Hospital Militar 11 bis (Casa del Barco) TIf 983426222
47007 Valladolid fax 983426210
Estacion: . Equipo: CAV-001
- Laboratorio RCCAVA
Arco Ladrillo 1l Nimero de Serie A-010/0849
Cliente: Poblacion y Administraciones pertinentes

Cromatégrafo de gases con inyector en columna Aguilent modelo 78902A

i e E y detector selectivo de masas 5975C
Instrumental: Robhot Gilson para la extraccién en fase sélida (SPE)
Instrumental: Balanza Mettler XP 105DR
Fecha inicio del ensayo 11/11/2020
Fecha Fin del ensayo 16/12/2020
Material a Procedimiento
ensayar Ensayo de ensayo:

Determinacién del contenido de benzo(a)pireno dentro de la fraccién PM10

en aire ambiente. PNT 702.7

Aire ambiente

RESUMEN DEL METODO

Método de medida de Benzo(a)pireno (BaP) como parte de las particulas PM10, extraccién de muestra y analisis por
cromatografia de gases con detector de espectometria de masas (CG/EM)

Técnico de Laboratorio

Natalia Garcia Garcia
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Resultados referidos a 273 °K y 101,3 kPa

CODIGO DE MUESTRA FECHA ng/m®
261020 26/10/2020 <0,04
271020 27/10/2020 <0,04
281020 28/10/2020 0,05
291020 29/10/2020 0,07
301020 30/10/2020 0,17
311020 31/10/2020 0,07
011120 01/11/2020 0,09

Este informe no podra ser reproducido parcialmente
resultados sélo aplican al objeto de ensayo identif

sin la aprobacién del laboratorio que lo emite. Los
icado en la pagina 1 de 2.
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