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Captador PM10

280224

22/02/2024

28/02/2024

12/03/2024

Material a 

ensayar

Resumen del método

Tlf 983426222

fax 983426210

Número de Serie:
Laboratorio RCCAVA

Arco Ladrillo II A-010/0849

Procedimiento de ensayo:

Natalia García García

FIRMADO DIGITALMENTE

Andrés Herguedas García

PNT 504.6

Técnico de Laboratorio de la RCCAVA

Aire ambiente

El método de determinación de la fracción PM10 dentro del material particulado presente en la atmósfera, contiene tres

partes, la primera consistente en la codificación de los soportes de muestra y pesada en blanco en el laboratorio de la

RCCAVA, la segunda consistente en la captura de muestra mediante el uso de un captador de alto volumen 30 m
3

hora

y una tercera mediante una nueva pesada en laboratorio para obtener la masa diferencial entre las dos pesadas. Las

muestras se toman de forma integrada a lo largo de 24 horas.

Fecha de captura

Fecha Fin del ensayo

Código de la Muestra PM10

Fecha  inicio del ensayo

Determinación del contenido en material particulado fracción

PM10 en aire ambiente 

Director General de la RCCAVA

FIRMADO DIGITALMENTE

Ensayo

Cliente: Población y Administraciones pertinentes

Ayuntamiento de Valladolid       

Servicio de Medio Ambiente               

RCCAVA

Laboratorio de Ensayos
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