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ntamiento de Valladolid

aire ambiente.

EQUIPO CAV-001
Estacién: Arco Ladrillo Il Laboratorio RCCAVA i
NUMERO DE 14 01010849
SERIE
CLIENTE Poblacién y Administraciones pertinentes
INSTRUMENTAL Cromatografo t_:ie gases con inyector en columna Aguilent modelo 78902A y
detector selectivo de masas 5975C
INSTRUMENTAL Robot Gilson para la extraccion en fase sélida (SPE)
Fecha inicio del ensayo: may-17
Fecha fin del ensayo: sep-17
MATERIAL A METODO
ENSAYAR ENSAYO DE ENSAYO
Aire ambiente Determinacién del contenido de benzo(a)pireno dentr o de la fraccion PM10 en PNT 504.7

RESUMEN DEL METODO

Método de medida de Benzo(a)pireno (BaP) como parte de las particulas PM10, extraccién de muestra y andlisis por
cromatografia de gases con detectorde espectometria de masas (CG/EM)

SUPERVISION Y APROBACION DEL INFORME DE ENSAYO
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Resultados referidos a 273 °K 'y 101,3 kPa
CODIGO DE MUESTRA FECHA ng/m3
030617 03/06/2017 N.D.
040617 04/06/2017 N.D.
050617 05/06/2017 N.D.
060617 06/06/2017 N.D.
070617 07/06/2017 0,40
080617 08/06/2017 0,40
090617 09/06/2017 0,50
Este informe no podréa ser reproducido parcialmente sin la aprobacién del laboratorio que lo emite.
Los resultados so6lo aplican al objeto de ensayo ide  ntificado en la pagina 1 de 2.

N.D. No Detecta
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