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Determinación del contenido en material particulado fracción

PM10 en aire ambiente 
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Código de la Muestra PM10

Fecha  inicio del ensayo

Aire ambiente

El método de determinación de la fracción PM10 dentro del material particulado presente en la atmósfera, contiene tres

partes, la primera consistente en la codificación de los soportes de muestra y pesada en blanco en el laboratorio, la

segunda consistente en la captura de muestra mediante el uso de un captador de alto volumen 30 m
3
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mediante una nueva pesada en laboratorio para obtener la masa diferencial entre las dos pesadas. Las muestras se toman

de forma integrada a lo largo de 24 horas.
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E041-2022

Trazabilidad ENAC

Número de Serie:

A-010/0849

Cliente: Población y Administraciones pertinentes

Trazabilidad ENAC

Caudalímetro C A V

 Director General de la RCCAVA

Trazabilidad ENAC

Procedimiento de ensayo:

Determinación del contenido en material particulado fracción

PM10 en aire ambiente 

Instrumental:

Instrumental:

Código de la Muestra PM10

Fecha  inicio del ensayo

Aire ambiente

El método de determinación de la fracción PM10 dentro del material particulado presente en la atmósfera, contiene tres

partes, la primera consistente en la codificación de los soportes de muestra y pesada en blanco en el laboratorio, la

segunda consistente en la captura de muestra mediante el uso de un captador de alto volumen 30 m
3

hora y una tercera

mediante una nueva pesada en laboratorio para obtener la masa diferencial entre las dos pesadas. Las muestras se toman

de forma integrada a lo largo de 24 horas.
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3
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* El instrumental no corresponde al indicado puesto que el ensayo analítico ha sido realizado en 

LARECA (Laboratorio Regional de Calidad Ambiental) de la Junta de Castilla y León.

Código de la muestra PM10

Incertidumbre

Incertidumbre

Código de la muestra PM10

** Los resultados del ensayo son aportados por el laboratorio externo LARECA (Laboratorio Regional 

de Calidad Ambiental) 

Resultados referidos a condiciones ambientales

Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación del laboratorio que lo emite. 

Los resultados solo aplican al objeto de ensayo identificado en la página 1. 
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